
  

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

 

1 - Indicação do objeto que se pretende contratar

1.1 - REGISTRO DE PREÇO visando futura e eventual aquisição de veículos - ambulância e
caminhote, conforme especificações e quantitativos estabelecidos neste documento.

1.2 - Justificativa da utilização do SRP

A opção de utilizar o Sistema de Registro de Preços (SRP) justifica-se pela impossibilidade de
prever o real quantitativo a ser demandado, bem como pela necessidade de contratações
frequentes e conveniência de entregas parceladas, solicitadas de acordo com a demanda do
contratante, estando em concordância com o disposto no Art. 82 da Lei nº 14.133, de 2021

2 - Descrição da necessidade

2.1 - A aquisição dos veículos justifica-se em razão das necessidades em atendimentos, devido
ao aumento constante de serviços, sendo que os veículos também trazem uma melhor eficiência
e eficácia, nas operações e atividades aos quais necessita, buscando a ampliação e
melhoramento no atendimento com agilidade, conforto e segurança. Melhoria na qualidade do
atendimento médico - com uma ambulância tipo A simples remoção, o município pode melhorar
a qualidade do atendimento para pacientes
que precisam ser transportados entre instalações médicas ou para casa, especialmente
aqueles que precisam de cuidados especiais durante o transporte. Redução dos custos de
transporte uma solução mais econômica para transportar . Isso pode reduzir os custos
associados à contratação de serviços de transporte privado ou ao uso de ambulâncias de
emergência totalmente equipadas. Em
resumo, a aquisição dos veículos pode melhorar a
qualidade do atendimento do município oferecendo uma solução mais econômica e eficiente
para o transporte. Dessa forma, entendemos que a aquisição dos veículos poderá adequar às
necessidades e demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santos Dumont .

3 - Área(s) requisitante(s)

3.1 - Secretaria Municipal de Saúde

4 - Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1 - Da natureza da Contratação

4.1.1 - A natureza do objeto deste ETP dadas suas características, enquadra-se em
bens comuns nos termos da Lei nº 14.133/2021, cujos padrões de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
usuais de mercado, devendo, portanto, ser licitado por meio do Pregão,
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preferencialmente na forma Eletrônica.

4.2 - Prazo de vigência da Ata de Registro de Preço 

4.2.1 - O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 01 ano, contado a
partir do primeiro dia útil subsequente à sua assinatura, podendo ser prorrogada por
igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço
vantajoso.

4.2.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida
no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada
exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão
no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.3 - Sustentabilidade

4.3.1 - Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do
objeto, devem ser atendidos os  requisitos exigidos neste tópico.

4.3.2 - A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos
legais aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de
adversidades ao meio ambiente. 

4.3.3 - Com relação aos critérios de sustentabilidade, os produtos deverão respeitar as
normas e os princípios ambientais, minimizando ou mitigando os efeitos dos danos ao
meio ambiente, utilizando, sempre que possível e disponível, tecnologias e materiais
ecologicamente corretos, bem como promovendo a racionalização de recursos naturais.

 

5 - Levantamento de Mercado

5.1 - Após levantamento não identificamos alternativas de solução no mercado para o problema
apresentado que não seja a aquisição na forma descrita nesse estudo. Para a contratação em
tela, verificou-se contratações similares feitas por outros órgãos e entidades da Administração,
no intuito de identificar melhores práticas, metodologias e soluções que melhor se adequassem a
nossa necessidade . Na oportunidade, constatamos que a forma de contratação é similar aos
modelos adotados em outras contratações no âmbito da Administração Pública. Salienta-se
ainda que esta é a forma atual adotada, atendendo perfeitamente as necessidades da
administração.

6 - Descrição da solução como um todo
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6.1 - REGISTRO DE PREÇO visando futura e eventual aquisição de veículos - ambulância e
caminhote, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

6.2 - As especificações técnicas contidas no presente documento, inclusive quanto ao
detalhamento, requisitos, características, e quantitativos do objeto da contratação, foram
definidos por este(s) setor(es) demandante(s), com base em parâmetros técnicos objetivos, para
a melhor consecução do interesse público, do qual está identificado no final e aprova o presente
instrumento e seus anexos.

6.3 - Registre-se que, a especificação técnica do objeto será tratado no item 07 deste ETP, de
modo que sua inclusão aqui seria redundante.

6.4 - Diante da natureza e das peculiaridades do objeto NÃO haverá exigências relacionadas à
manutenção e à assistência técnica.

7 - Estimativa das Quantidades a serem contratadas

Item Descrição Unid. Quant.
01 Veículo furgão original de fábrica transformado em

ambulância simples remoção:
VEICULO 0 KM, Motor diesel, mínimo do ano de

fabricação 2025 ou posterior , com ar condicionado
dianteiro original de fábrica, 01 banco para motorista e 02
acompanhantes na cabine originais de fábrica, Potência
mínima 145 CV / 3.500rpm, tração dianteira, direção
hidráulica ou elétro-hidraulica, freios dianteiros a discos
ventilados e traseiros a discos sólidos, capacidade mínima
do tanque de combustível 50 litros, entre eixo mínimo 3.200
mm, altura mínima externa 1.930 mm, sistema de
segurança com ABS, air bag dupla frontal com três pontos
de proteção, ESP (Controle de estabilidade), Hill-Assist -
Sistema auxiliar de partida em rampa, Indicador de
ausência de enfivelamento do cinto de segurança,
equipamentos originais de fábrica: rádio AM/FM/MP3 com
entrada USB e bluetooth, trava elétrica e vidros elétricos e
retrovisor elétrico. Garantia do veículo conforme manual do
fabricante.
 DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO
Interior da transformação ambulância confeccionado em

fibra de vidro sem emendas e sem acabamento em silicone
entre o teto, laterais, armário, bancada, banco baú e piso,
sendo necessário para total higienização e não proliferação
de fungos, bactérias e vírus, conforme ABNT NBR
14.561/2000;
 comprimento interno mínimo de 2,80 m;

Instalação do isolamento térmico-acústico com ação
retardante quanto a propagação de chamas (CONTRAN
498/14);
Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para

Unidade 01
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Item Descrição Unid. Quant.
total higienização, conforme ABNT NBR 14.561/2000;
Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) fibra

de vidro, conforme ABNT NBR 14.561/2000;
Junto à proposta/habilitação laudo da PINTURA ou

proteção do PISO, PAREDES INTERNAS, DIVISÓRIA, E
ARMÁRIO comprovando que os mesmos são utilizados
matérias antimicrobiano, tornando a superfície
bacteriostática;
Junto à proposta/habilitação Ensaio de flamabilidade de

acordo com "Resolução CONTRAN N 498/14 - Dispõe
sobre requisitos aplicáveis no revestimento interno do
veículo ambulância que está sendo ofertado" em nome da
empresa transformadora;
Armário superior na lateral esquerda confeccionado em

fibra de vidro, com portas de correr em acrílico, uma
bancada para acomodação de equipamentos e
medicamentos confeccionado em fibra de vidro, conforme
ABNT NBR 14.561/2000;
O interior da carroçaria "ambulância" deve estar livre de

objetos ou projeções pontiagudas. Todos os ganchos ou
suportes para equipamentos ou dispositivos devem ser
montados o mais embutido possível em relação à
superfície circundante. Todo o acabamento do interior do
compartimento do paciente, incluindo-se o interior dos
armários, deve ser: lavável com sabão e água e
desinfetantes, à prova de umidade conforme ABNT NBR
14.561/2000 e todo material utilizado no revestimento do
piso, armário, divisória de acordo com flamabilidade
COTRAN N 498/14;
02 Bancos giratórios com Cintos 03 Pontos ao lado da

maca, conforme ABNT NBR 14.561/2000;
01 banco baú confeccionado em fibra de vidro de vidro na

lateral para 03 pessoas com cintos de segurança
individuais, estofamentos em courvin de alta resistência,
com encosto de cabeça, assentos reclináveis e encostos
das costas individuais, conforme ABNT NBR 14.561/2000;
Junto à proposta/habilitação ensaio de ancoragem do cinto

de segurança dos bancos conforme portaria 190/09 e
norma ABNT 14.561/2000, COTRAN n° 48/98 em nome da
empresa transformadora referente ao veículo ofertado
conforme Portaria 990/2022 Art. 12;

Maca retrátil com comprimento mínimo de 1.800 mm,
cabeceira voltada para frente do veículo, com pés
dobráveis, sistema escamoteável, provida de 04 rodízios
giratórios confeccionados em materiais resistentes a
oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de
freios. Com trava de segurança para evitar o fechamento
involuntário das pernas da maca quando na posição
estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e
inserção da vítima no compartimento da viatura, com a
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Item Descrição Unid. Quant.
utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo
próprio impulso da maca para dentro e para fora do
compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma
pessoa, 03 cintos de segurança fixos à mesma, sendo um
deles com sistema de 04 pontas para fixação dos ombros e
tórax do paciente, equipada com travas rápidas, que
permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem
riscos para a vítima, provida de sistema de elevação do
tronco do paciente em pelo menos 45 graus e com garantia
mínima de 24 meses. Com colchonete impermeável,
lavável, sem zíper, com espuma interna de densidade 33
kgf/m³. Deverão ser apresentados: Autorização de
funcionamento de empresa fabricante da maca e registro
ou cadastramento na Anvisa; Laudo Técnico com ensaio de
deformação da estrutura com carga distribuída mínima de
490 KG e capacidade de carga mínima de 290 KG
conforme requisitos ABNT NBR 14.561/2000, DIN EN
1865/DEZEMBRO 1999, AMD STANDARD 004 e BS EN
1789:2007; Ensaio para avaliação de dispositivo de
ancoragem da maca, com o objetivo de avaliar através de
acompanhamento técnico, o desempenho, segurança e
performance do sistema de ancoragem de macas,
conforme requisito da norma NBR 14561/2000 feito por
laboratório devidamente credenciado, referente a maca que
será entregue;

Veículo com capacidade mínima de lotação para 09
ocupantes juntamente com a maca retrátil;
 Iluminação interna com 03 luminárias em leds no teto;
Iluminação externa com 01 holofote tipo farol articulado

regulável manualmente na parte traseira da carroceria, com
acionamento independente e foco direcional ajustável 180º
na vertical, 02 sinalizadores na parte traseira da
ambulância na cor vermelha, com frequência mínima de 90
flashes por minuto, quando acionado, com lente injetada de
policarbonato;
Sinalizador frontal em barra linear com 03 lentes injetadas

de policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de
690 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 05 blocos
dianteiros, 05 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo
que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e
lente defletora em cada LEDs; O modulo de controle
deverá permitir a geração de efeitos luminosos que
caracterizem o veículo parado, em deslocamento e em
situação de emergência com no mínimo de 13 efeitos
luminosos de flash distintos;
Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100

W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos,
resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora
a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um
único autofalante;
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Item Descrição Unid. Quant.
 Sistema elétrico com 02 tomadas internas 12 Vcc;
 Sistema de oxigênio com suporte para cilindro de 03 litros;
Instalação de um cilindro de oxigênio de 03 litros com

válvula, manômetro, régua de oxigênio de 03 pontas com
fluxômetro / aspirador / umidificador;
Instalação de 01 ventilador e 01 exaustor com cúpula de

proteção em fibra de vidro instalado na lateral esquerda do
veículo "lado motorista";
 Vidro de correr e com película jateada na porta lateral;

Abertura para comunicação entre a cabine e
compartimento da ambulância;
 Instalação de 01 suporte para soro fixado no balaústre;
 Balaústre fixado no teto;
Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da

maca em alumínio;
 Alarme sonoro de ré;
Apresentar junto à proposta/habilitação comprovante de

capacitação Técnica (CCT) conforme portaria 142 de
26/2019 INMETRO, caso esteja vencido apresentar junto o
comprovante de sistema de gestão de qualidade conforme
"Portaria 190/2009" em nome da empresa transformadora,
e certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT)
"Resolução 291/2008", "Portaria
160/2017" referente à marca e modelo do veículo ofertado,

Juntamente com o projeto básico da adaptação com layout
devidamente assinado, com firma reconhecida ou
assinatura digital pelo responsável técnico do projeto,
conforme portaria DENATRAN 190/2009, portaria 990/2022
e portaria 142/2019, correspondendo ao veículo ofertado
na proposta comercial.
 Entrega será feita somente por plataforma auto guincho.
01 - Bolsa de Resgate. Confeccionada em tecido 100%

poliamida. Com compartimentos para cada componente
que o acompanha com fecho em velcro e alça para
transporte, que facilitam a mobilização entre locais.
Materiais: - 1ª Divisória: Materiais para imobilização
provisória Quantidade - Item - Tamanho 01 Colar Cervical
Resgate - PP; 01 Colar Cervical Resgate - P; 01 Colar
Cervical Resgate - M; 01 Colar Cervical Resgate - G; 01
Colar Cervical em Espuma - M; 01 Tipoia em TNT
Descartável - Tamanho Único; 06 Bandagens Triangulares
- 1,42 x 1 x 1 cm; 02 Talas Fáceis Aramada - 30 x 8 cm
(PP); 02 Talas Fáceis Aramada - 53 x 8 cm (P); 02 Talas
Fáceis Aramada - 63 x 9 cm (M); 01 Tala Flex - 90 x 11 cm;
02 Pares de Luvas Cirúrgicas Não Estéreis - 7 ou 7,5; 01
Rolo de Esparadrapo - 10 x 4,5 cm; 05 Rolos de Ataduras
de Crepe - 10 x 4,5 cm; 05 Rolos de Ataduras de Crepe -
15 x 4,5 cm; 01 Fita Adesiva Crepe - 19 x 50 cm. - 2ª
Divisória: Materiais diversos para primeiros socorros,
acondicionados em 12 bolsas coloridas e fixadas por
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Item Descrição Unid. Quant.
velcro: 01 Bolsa Marrom - Materiais para queimaduras
Quantidade - Item - Tamanho 02 Cobertores Térmicos
Aluminizado 2,10 x 1,40 m; 02 Ataduras de Rayon - 7,5 x 5
cm; 02 Protetores para Queimadura - 0,50 x 0,50 cm; 03
Bolsas Azuis - Materiais de vias aéreas 01 Ressuscitador
tipo Ambu - Adulto; 01 Ressuscitador tipo Ambu - Infantil;
01 Sonda Endotraqueal - 6,5 mm; 01 Sonda Endotraqueal -
7,5 mm; 01 Sonda Endotraqueal - 8,5 mm; 01 Cânula de
Guedel - Número 0; 01 Cânula de Guedel - Número 1; 01
Cânula de Guedel - Número 2; 01 Cânula de Guedel -
Número 3; 01 Cânula de Guedel - Número 4; 01 Cânula de
Guedel - Número 5; 02 Cateteres tipo Óculos; 01 Máscara
RCP Tipo Pocket - Tamanho único. 01 Bolsa Vermelha -
Materiais de acesso venoso Quantidade - Item - Tamanho
02 Seringas com Agulha Estéril - 5 ml; 02 Seringas com
Agulha Estéril - 10 ml; 02 Seringas com Agulha Estéril - 20
ml; 02 Equipamentos para Soro Macrogotas Estéril -
Tamanho único; 01 Scalp Estéril 4 Peças 23 Garrote - 40
cm; 01 Garrote - 40 cm; 02 Cateteres Tipo Jelco - 16 cm;
01 Par de Luvas Cirúrgicas Estéreis - 7,5. Bolsas Pretas -
Material de apoio Quantidade - Item - Tamanho 10 Pares
de Luvas Cirúrgicas não Estéreis - 7,0 ou 7,5; 01 Par de
Luvas Cirúrgicas Estéreis - 7,5; 01 Par de Luvas Cirúrgicas
Estéreis - 8,5; 02 Óculos para Proteção - Tamanho único;
01 Esfigmomanômetro - Adulto; 01 Estetoscópio - Adulto;
05 Compressas Estéreis com 5 Unidades - 7,5 x 7,5 cm; 01
Curativo (Band Aid) 35 peças - Tamanho único; 02 Bisturis
Descartáveis - Número 21; 02 Compressas Estéreis tipo
Zobec - 150 x 100 cm; 02 Lençóis Descartáveis - 2,00 x
0,90 m; 02 Aventais Descartáveis - Tamanho único; 02
Sacos Plásticos Hospitalares - 15 Litros; 01 Bolsa Preta
(HOLSTER) - Instrumentos Quantidade - Item - Tamanho
01 Pinça Anatômica - 16 cm; 01 Lanterna Óptica Tipo
Lapiseira - Tamanho único; 01 Tesoura Multiuso Ponta
Romba - Tamanho único; 01 Termômetro Cilíndrico -
Tamanho único; 01 Canivete - Tamanho único. 01 Bolsa
Amarela - Medicamentos Vazia. FRETE INCLUSO PARA
TODO BRASIL. O veículo deverá ter garantia conforme o
fabricante, ou concessionário da marca autorizada, e
demais itens obrigatórios de acordo com as normas do
Conselho Nacional de Transito, CONTRAN. A Nota Fiscal
deverá ser emitida para primeiro emplacamento em nome
do Município.

02 Veículo caminhonete cabine dupla, nova, 0 KM, completa,
mínimo do ano de fabricação 2025 ou posterior , motor 4
(quatro) cilindros, flex, potência mínima 170 CV, tração 4X2
,transmissão automática mínimo 06 velocidades,
capacidade mínima de carga (Kg) 700, capacidade mínima
de 05 lugares, 4 portas, direção elétrica, sensor de
estacionamento traseiro, ar condicionado, mínimo 06

Unidade 02
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Item Descrição Unid. Quant.
AIRBAGs, protetor de caçamba, capota marítima, câmera
de ré, pintura na cor branca. O veículo deverá ter garantia
conforme o fabricante, ou concessionário da marca
autorizada, e demais itens obrigatórios de acordo com as
normas do Conselho Nacional de Transito, CONTRAN. A
Nota Fiscal deverá ser emitida para primeiro emplacamento
em nome do Município.

 

7.1 - Metodologia de cálculo dos quantitativos

7.1.1 - O dimensionamento do quantitativo foi obtido com base no histórico das
aquisições realizadas, nos últimos anos.

7.1.2 - Por se tratar de Registro de Preços, não se obriga a contratante a cumprir os
quantitativos previstos neste Estudo Técnico Preliminar, sendo certo que, para efeito de
pagamento, somente serão considerados os itens efetivamente entregues pela
fornecedora e aceitos pela fiscalização.

8 - Estimativa do Valor da Contratação

8.1 -  O valor estimado da contratação é de R$  R$637.253,33.

8.2 - O valor estimado da contratação foi elaborado seguindo as regras previstas no art. 23 da
Lei Federal nº 14.133/2021, acompanhados dos preços unitários referenciais, das memórias de
cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção
dos preços e para os respectivos cálculos, os quais foram utilizados para elaboração do
orçamento estimativo.

9 - Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1 - A regra a ser observada pela Administração nas licitações é a do parcelamento do objeto,
conforme disposto no inciso V, alínea "b" do art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021, mas é
imprescindível que a divisão do objeto seja tecnicamente viável e economicamente vantajosa e
não represente perda de economia de escala. No presente caso, tendo em vista tratar-se de
PARCELA ÚNICA (somente um tipo de produto), NÃO HÁ o que se falar em parcelamento da
solução.

10 - Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 - Entendemos não haver para o objeto em questão a previsão de contratação correlata e
nem interdependente.
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11 - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, quando
elaborado

11.1 - A contratação pretendida está alinhada com o Planejamento previsto para o atual
exercício, porém, o Plano de Contratações Anual ainda NÃO foi adotado pelo(a) Município de
Santos Dumont.

12 - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor
aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

12.1 - Pretende-se com esta contratação atingir os seguintes resultados:

Melhor eficiência no atendimento de forma quantitativa e qualitativa.

13 - Providências a serem Adotadas

13.1 - Não há providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do
contrato, visto que não há necessidade de capacitação de fiscais e/ou gestores de contrato ou
de adequação do ambiente da organização.

14 - Possíveis Impactos Ambientais e respectivas medidas mitigadoras 

14.1 - Não se vislumbra a ocorrência de possíveis impactos ambientais gerados pela contratação
em estudo, contudo, a contratada deverá conduzir suas ações em conformidade com os
requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a
prevenção de adversidades ao meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e envolvidos na
execução do objeto. 

15 - Análise de Risco 

15.1 - Conforme entendimento do TCU[1] “(...) o estudo técnico preliminar já serve, naturalmente,
ao gerenciamento de riscos da futura contratação”. Cada elemento do ETP permite de certa
forma antecipar problemas e prever oportunidades, orientando a tomada de decisão na fase de
elaboração dos demais documentos, especialmente o termo de referência.

15.2 - Posto isso, no presente caso, por se tratar de contratação de baixa complexidade já
conhecida da administração, em que os próprios elementos do ETP já serviram ao
gerenciamento de risco, não havendo necessidade de elaboração do Mapa de risco na fase
preparatória.

16 - Declaração de Viabilidade

16.1 - Declaro(amos) viável esta contratação.
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16.1.1 - Justificativa da Viabilidade

16.1.1.1 - Pelo constatado nos estudos preliminares a contratação é viável do
ponto de vista técnico e econômico e encontra-se dentro da previsão de
despesas para o período previsto de contratação, em especial se considerada a
economia gerada para a Administração Pública com a publicação de um único
certame, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Santos Dumont, 11/06/2025

__________________________________________________
Valter de Oliveira Barbosa

Secretário(a) Municipal de Saúde

 

DESPACHO

Aprovo o Estudo Técnico Preliminar, considerando a importância da contratação, em face das
justificativas técnica apresentadas.

Santos Dumont, 11/06/2025

__________________________________________________
Pacífico Estites Rodrigues Júnior

Prefeito(a)
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